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A.1. COMPONENTES DE LAS HOJAS DE GB 
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ANEXO B:  
Rectas de 
calibrado 
Pág. 8  Memoria 
 
 
B.1. ENSAYO FOLIN - CIOCALTEU 
[ppm] Abs 764 Abs 766 Abs 765 Media Desv. Est. 
1 2 0,21179 0,21213 0,21196 
0,20783 0,00585 
2 2 0,20354 0,20384 0,20369 
3 4 0,41171 0,41187 0,41179 
0,41207 0,00040 
4 4 0,41232 0,41238 0,41235 
5 6 0,60406 0,60364 0,60385 
0,60815 0,00608 
6 6 0,61267 0,61224 0,61246 
7 8 0,78096 0,78015 0,78056 
0,79285 0,01739 
8 8 0,80566 0,80464 0,80515 
9 12 1,15770 1,15500 1,15635 
1,14665 0,01372 
10 12 1,13800 1,13590 1,13695 
11 14 1,35170 1,34840 1,35005 
1,35828 0,01163 
12 14 1,36760 1,36540 1,36650 
Tabla B.1. Valores para obtener la recta de calibrado del ensayo Folin-Ciocalteu 
 
Figura B.1. Recta de calibrado del ensayo Folin-Ciocalteu 
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B.2. ENSAYO TEAC 
Dilución Codificación microM % Inhibición 
  
1 100 5,15 
2 200 8,88 
3 400 19,91 
4 600 29,27 
5 800 40,05 
6 1000 50,11 
Tabla B.2. Valores para obtener la recta de calibrado del ensayo TEAC 
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B.3. ENSAYO DE VALOR DE PERÓXIDOS 
Para realizar el calibrado del ensayo de valor de peróxidos se ha usado la recta de 
calibrado del grupo EngiBio (UPC). 
 
Tiempo PV Abs/g reals 
0h 0,00 8,69 
4h 1,17 8,74 
7h 3,51 14,37 
22,5h 11,30 46,05 
28h (*) 17,49  (*) 59,48 (*) 
48h 29,51 193,47 
75h 50,34 308,25 
130h 60,07 388,21 
Tabla B.2. Valores para obtener la recta de calibrado del ensayo TEAC 
(*) Valor descartado 
 
 
Figura B.3. Recta de calibrado del de PV 
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C.1. ENSAYO FOLIN-CIOCALTEU 
T=25ºC T=45ºC T=65ºC 







163,45 1366,54 1402,93 1173,54 1284,45 







23,70 968,72 1119,98 891,20 992,10 







117,85 613,56 619,81 633,26 628,31 







128,17 1811,64 1602,86 1700,00 1668,37 







100,58 1670,52 1178,13 1232,35 1658,15 
1226,42 1280,59 1776,72 
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C.2. ENSAYO TEAC 
T=25ºC 
Muestra % Inhibición 
Eq.Trolox (µM) en muestra 
añadida FD 
Eq.Trolox (µM) en 




30,09 27,20 10 271,98 
300,88 25,33 34,02 31,14 10 311,35 
34,82 31,93 10 319,30 
EtOH 20% 
70,01 67,12 5 335,58 
315,96 34,27 70,07 67,18 5 335,90 
58,17 55,28 5 276,38 
Agua 
100% 
37,35 34,46 5 172,31 
216,26 52,11 43,42 40,53 5 202,65 
57,66 54,77 5 273,83 
Ac 40% 
47,64 44,75 10 447,50 
708,09 226,50 84,80 81,91 10 819,15 
88,65 85,76 10 857,63 
Ac 20% 
72,90 70,01 5 350,05 
328,16 33,58 71,87 68,98 5 344,92 
60,79 57,90 5 289,50 














Muestra % Inhibición 
Eq.Trolox (µM) en muestra 
añadida FD 
Eq.Trolox (µM) en 




25,70 22,81 10 228,10 
187,72 50,69 15,97 13,08 10 130,83 
23,31 20,42 10 204,22 
EtOH 20% 
59,33 56,44 5 282,20 
279,65 2,96 58,17 55,28 5 276,41 
58,96 56,07 5 280,35 
Agua 
100% 
36,89 34,00 5 169,99 
216,79 49,13 45,38 42,49 5 212,43 
56,48 53,59 5 267,96 
Ac 40% 
15,63 12,74 10 127,37 
216,75 78,78 27,57 24,68 10 246,78 
30,50 27,61 10 276,11 
Ac 20% 
64,15 61,26 5 306,28 
316,38 9,37 66,50 63,61 5 318,06 
67,85 64,96 5 324,79 














Muestra % Inhibición 
Eq.Trolox (µM) en muestra 
añadida FD 
Eq.Trolox (µM) en 




66,31 63,42 5 317,12 
316,15 5,51 64,93 62,04 5 310,21 
67,11 64,22 5 321,11 
EtOH 20% 
48,51 45,62 5 228,11 
203,82 22,86 43,01 40,12 5 200,60 
39,44 36,55 5 182,73 
Agua 
100% 
29,73 26,84 5 134,20 
139,19 11,74 29,04 26,15 5 130,76 
33,41 30,52 5 152,59 
Ac 40% 
72,46 69,58 5 347,88 
310,79 52,36 69,61 66,72 5 333,60 
27,98 25,09 10 250,90 
Ac 20% 
31,34 28,45 10 284,54 
289,68 4,52 32,04 29,15 10 291,46 
32,19 29,30 10 293,04 
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% MeOH T % Inhibición 
Eq.Trolox (µM) en muestra 
añadida FD 





41,88 38,99 10 389,90 
12,63 403,99 44,32 41,43 10 414,30 
43,67 40,78 10 407,76 
40 25 
48,39 45,50 10 454,97 
15,64 451,10 46,28 43,39 10 433,89 
49,33 46,44 10 464,45 
60 25 
47,81 44,92 10 449,22 
12,28 436,41 46,42 43,53 10 435,26 
45,36 42,47 10 424,74 
20 45 
36,94 34,05 10 340,48 
10,07 340,00 35,86 32,97 10 329,69 
37,87 34,98 10 349,82 
40 45 
29,21 26,32 10 263,20 
7,26 255,04 28,15 25,26 10 252,59 
27,82 24,93 10 249,32 
60 45 
60,65 57,76 10 577,62 
20,00 554,99 57,65 54,76 10 547,64 
56,86 53,97 10 539,71 
20 65 
30,95 28,06 10 280,61 
7,93 286,31 32,43 29,54 10 295,37 
31,19 28,30 10 282,96 
40 65 
44,32 41,43 10 414,33 
11,05 414,33 43,22 40,33 10 403,27 
45,43 42,54 10 425,37 
60 65 
46,93 44,04 10 440,44 
9,85 450,08 47,86 44,97 10 449,67 
48,90 46,01 10 460,13 
Tabla C.5. Resultados de los extractos metanólicos del ensayo TEAC  
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t extracción (min) Vial % Inhibición Eq.Trolox (µM) en muestra añadida FD Eq.Trolox (µM) en muestra  
0 A1 46,79 43,90 10 438,98 
0 A2 46,53 43,64 10 436,39 
0 A3 47,23 44,34 10 443,38 
2 A4 50,48 47,59 10 475,90 
2 A5 49,97 47,08 10 470,77 
2 A6 51,42 48,53 10 485,28 
4 A7 53,89 51,00 10 510,01 
4 A8 52,18 49,29 10 492,90 
4 A9 53,27 50,38 10 503,81 
6 A10 54,44 51,55 10 515,51 
6 A11 57,12 54,23 10 542,26 
6 A12 55,75 52,86 10 528,62 
8 A13 57,34 54,45 10 544,49 
8 A14 59,17 56,28 10 562,84 
8 A15 57,57 54,68 10 546,80 
10 A16 60,08 57,19 10 571,91 
10 A17 60,05 57,16 10 571,62 
10 A18 61,61 58,72 10 587,17 
12 A19 65,45 62,56 10 625,63 
12 A20 61,57 58,68 10 586,77 
12 A21 64,82 61,93 10 619,28 
15 A22 64,37 61,48 10 614,78 
15 A23 65,76 62,87 10 628,68 
15 A24 64,89 62,00 10 619,98 
20 A25 64,78 61,89 10 618,86 
20 A26 63,89 61,00 10 610,00 
20 A27 67,84 64,95 10 649,52 
30 A28 65,28 62,39 10 623,94 
30 A29 63,71 60,82 10 608,24 
30 A30 63,88 60,99 10 609,93 
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t extracción (min) Media Eq.Trolox (µM) en muestra Desv Est 
0 439,58 3,53 
2 477,32 7,36 
4 502,24 8,66 
6 528,80 13,37 
8 551,38 9,99 
10 576,90 8,90 
12 610,56 20,84 
15 621,15 7,02 
20 626,13 20,74 
30 614,04 8,61 
Tabla C.7. Resumen de los resultados de los extractos metanólicos del ensayo TEAC para evaluar la 
cinética 
 
C.3. ENSAYO VALOR DE PERÓXIDOS 
t (días) 
VIAL 0 3 4 5 6 7 10 11 12 13 17 
CONTROL 0 13,85 25,66 44,04 77,68 128,52 401,01 593,00 738,38 913,55   
Extracto con EtOH 40% 0 0,00 1,23 5,74 13,51 13,98 24,77 54,08 76,11 99,24 104,09 
Extracto con H2O 100% 0 2,81 6,27 11,13 14,33 20,84 77,48 82,08 184,73 257,70 304,72 
Extracto con Ac 40% 0 1,15 7,79 10,27 12,07 14,15 16,53 17,47 17,86 18,76 31,18 
Trolox 0,5 mM 0 0,00 0,00 4,33 11,54 17,60 17,68 19,00 20,72 21,16 42,46 
Trolox 0,25 mM 0 3,71 6,41 15,08 19,02 28,94 190,90 295,19 405,09 649,99 714,23 
Tabla C.8. Resumen de los resultados (expresados como Peso (g)/Abs*Dilución) de la evolución de 












0 4 5 
MUESTRA P (g) A A/P P (g) A A/P P (g) A DIL A*DIL/P 
CONTROL 
  0 0 0,0119 1,61320 135,56 0,0117 0,56057 4 191,65 
  0 0 0,0125 1,96210 156,97 0,0119 0,53809 4 180,87 
  0 0 0,0104 1,28540 123,60 0,0126 0,90430 4 287,08 
a 
  0 0 0,0105 0,84666 80,63 0,0130 0,86135 2 132,52 
  0 0 0,0116 0,67786 58,44 0,0119 0,46746 2 78,56 
  0 0 0,0106 0,82444 77,78 0,0093 0,45318 2 97,46 
2a 
  0 0 0,0128 0,07812 6,10 0,0135 0,10642 1 7,88 
  0 0 0,0100 0,08486 8,49 0,0115 0,15642 1 13,60 
  0 0 0,0099 0,10735 10,84 0,0126 0,10642 1 8,45 
10a 
  0 0 0,0115 0,08427 7,33 0,0106 0,10161 1 9,59 
  0 0 0,0105 0,07526 7,17 0,0107 0,10224 1 9,55 
  0 0 0,0092 0,07084 7,70 0,0113 0,10598 1 9,38 
Trolox 0,5 mM 
  0 0 0,0099 0,18421 18,61 0,0100 0,22722 1 22,72 
  0 0 0,0130 0,12063 9,28 0,0119 0,17033 1 14,31 
  0 0 0,0095 0,10323 10,87 0,0108 0,15801 1 14,63 
Trolox 0,25 mM 
  0 0 0,0094 0,15993 17,01 0,0110 0,20755 1 18,87 
  0 0 0,0109 0,17887 16,41 0,0114 0,20015 1 17,56 
  0 0 0,0090 0,12461 13,85 0,0113 0,15234 1 13,48 
BSA 
  0 0 0,0091 0,40634 44,51 0,0126 0,51255 1 40,68 
  0 0 0,0148 0,58305 39,40 0,0126 0,76439 1 60,67 
  0 0 0,0125 0,51170 40,94 0,0126 0,56841 1 45,11 
a+BSA 
  0 0 0,0099 0,08737 8,82 0,0141 0,16338 1 11,59 
  0 0 0,0103 0,08446 8,20 0,0141 0,16183 1 11,48 
  0 0 0,0106 0,05895 5,56 0,0141 0,15327 1 10,87 
2a+BSA 
  0 0 0,0100 0,09886 9,89 0,0110 0,13000 1 11,82 
  0 0 0,0101 0,05359 5,31 0,0110 0,13000 1 11,82 
  0 0 0,0109 0,06309 5,79 0,0110 0,13000 1 11,82 
10a+BSA 
  0 0 0,0113 0,07728 6,84 0,0130 0,12453 1 9,58 
  0 0 0,0120 0,10719 8,93 0,0130 0,12453 1 9,58 
  0 0 0,0121 0,07380 6,10 0,0130 0,12453 1 9,58 
Trolox 0,5 mM+BSA 
  0 0 0,0108 0,14823 13,73 0,0145 0,16659 1 11,49 
  0 0 0,0102 0,09213 9,03 0,0145 0,16659 1 11,49 
  0 0 0,0125 0,11440 9,15 0,0145 0,16659 1 11,49 
Trolox 0,25 mM+BSA 
  0 0 0,0131 0,11312 8,63 0,0145 0,14082 1 9,71 
  0 0 0,0143 0,10531 7,36 0,0145 0,14082 1 9,71 
  0 0 0,0129 0,10421 8,08 0,0145 0,14082 1 9,71 
Tabla C.9. Resultados de la evolución de peróxidos hasta t=5 días (ENSAYO 2 y 3) 
 
 




6 7 8 
MUESTRA P (g) A DIL A*DIL/P P (g) A DIL A*DIL/P P (g) A DIL A*DIL/P 
CONTROL 
0,0104 0,83250 4 321,74 0,0092 0,90298 8 785,20 0,0108 0,40244 10 372,63 
0,0095 0,93974 4 395,68 0,0119 0,88590 8 595,56 0,0100 0,41100 10 411,00 
0,0112 0,28062 8 200,44 0,0121 0,54224 8 358,51 0,0101 1,20356 8 953,31 
a 
0,0107 1,06640 2 199,33 0,0109 0,80146 4 294,12 0,0111 0,88787 8 639,91 
0,0107 1,22946 2 229,81 0,0120 0,90171 4 300,57 0,0109 0,92022 8 675,39 
0,0107 1,14793 2 214,57 0,0105 0,60283 4 229,65 0,0125 0,26766 8 171,30 
2a 
0,0100 0,15352 1 15,35 0,0112 0,20448 1 18,26 0,0114 0,25000 1 21,93 
0,0112 0,14152 1 12,64 0,0114 0,18050 1 15,83 0,0103 0,26533 1 25,76 
0,0110 0,19866 1 18,06 0,0129 0,27523 1 21,34 0,0100 0,31251 1 31,25 
10a 
0,0096 0,11025 1 11,48 0,0132 0,17526 1 13,28 0,0114 0,23704 1 20,79 
0,0107 0,13202 1 12,34 0,0116 0,15045 1 12,97 0,0103 0,22786 1 22,12 
0,0098 0,12050 1 12,30 0,0111 0,16523 1 14,89 0,0114 0,25270 1 22,17 
Trolox 0,5 mM 
0,0110 0,35856 1 32,60 0,0129 0,49623 1 38,47 0,0096 0,55236 1 57,54 
0,0103 0,33625 1 32,65 0,0109 0,45765 1 41,99 0,0103 0,59623 1 57,89 
0,0109 0,31023 1 28,46 0,0105 0,50356 1 47,96 0,0109 0,54999 1 50,46 
Trolox 0,25 mM 
0,0102 0,32291 1 31,66 0,0104 0,48405 1 46,54 0,0103 0,78500 1 76,21 
0,0090 0,33914 1 37,68 0,0110 0,49577 1 45,07 0,0098 0,69580 1 71,00 
0,0105 0,39914 1 38,01 0,0112 0,45167 1 40,33 0,0115 0,65850 1 57,26 
BSA 
0,0120 0,41341 2 68,90 0,0119 0,84068 2 141,29 0,0134 0,72325 4 215,90 
0,0112 0,41871 2 74,77 0,0127 0,92856 2 146,23 0,0099 0,21317 4 86,13 
0,0107 0,56332 2 105,29 0,0088 1,02490 2 232,93 0,0117 0,80343 4 274,68 
a+BSA 
0,0119 0,17573 1 14,77 0,0112 0,47760 1 42,64 0,0114 0,69112 1 60,62 
0,0119 0,17573 1 14,77 0,0138 0,56354 1 40,84 0,0114 0,67911 1 59,57 
0,0119 0,17573 1 14,77 0,0158 0,75991 1 48,10 0,0114 0,79112 1 69,40 
2a+BSA 
0,0163 0,16000 1 9,82 0,0108 0,63470 1 58,77 0,0104 0,69050 1 66,39 
0,0163 0,16000 1 9,82 0,0114 0,37495 1 32,89 0,0104 0,69050 1 66,39 
0,0163 0,16000 1 9,82 0,0105 0,45654 1 43,48 0,0104 0,69050 1 66,39 
10a+BSA 
0,0129 0,26153 1 20,27 
EMULSIONES CORTADAS EMULSIONES CORTADAS 0,0129 0,26153 1 20,27 
0,0129 0,26153 1 20,27 
Trolox 0,5 mM+BSA 
0,0133 0,21596 1 16,24 0,0134 0,38234 1 28,53 0,0122 0,50041 1 41,02 
0,0133 0,20356 1 15,31 0,0120 0,39668 1 33,06 0,0122 0,49338 1 40,44 
0,0133 0,21596 1 16,24 0,0110 0,37427 1 34,02 0,0122 0,45414 1 37,22 
Trolox 0,25 mM+BSA 
0,0125 0,22460 1 17,97 0,0128 0,32366 1 25,29 0,0144 0,66359 1 46,08 
0,0125 0,23560 1 18,85 0,0132 0,38065 1 28,84 0,0144 0,59620 1 41,40 
0,0125 0,21562 1 17,25 0,0124 0,39075 1 31,51 0,0144 0,60023 1 41,68 
Tabla C.10. Resultados de la evolución de peróxidos hasta t=8 días (ENSAYO 2 y 3) 
 
 




10 12 13 
MUESTRA P (g) A DIL A*DIL/P P (g) A DIL A*DIL/P P (g) A DIL A*DIL/P 
CONTROL 
0,0099 0,72563 10 732,96 0,0099 0,77561 10 783,44 0,0109 0,98561 10 904,23 
0,0086 0,68641 10 798,15 0,0100 0,70568 10 705,68 0,0098 0,90233 10 920,74 
0,0100 0,45689 10 456,89 0,0090 0,50702 10 563,36 0,0117 0,80201 10 685,48 
a 
0,0122 0,49840 10 408,52 0,0108 0,65895 10 610,14 0,0110 0,89586 10 814,42 
0,0115 0,53386 10 464,22 0,0111 0,87732 10 790,38 0,0110 0,90530 10 823,00 
0,0096 0,85905 8 715,88 0,0105 0,60540 10 576,57 0,0106 0,75125 10 708,73 
2a 
0,0115 0,45263 1 39,36 0,0104 0,75233 1 72,34 0,0128 0,99563 1 77,78 
0,0100 0,49560 1 49,56 0,0111 0,65230 1 58,77 0,0114 0,90125 1 79,06 
0,0102 0,42150 1 41,32 0,0121 0,66551 1 55,00 0,0123 0,89563 1 72,82 
10a 
0,0100 0,39723 1 39,72 0,0100 0,46536 1 46,54 0,0111 0,55168 1 49,70 
0,0098 0,35972 1 34,92 0,0097 0,46985 1 48,44 0,0123 0,57620 1 46,85 
0,0103 0,35697 1 34,66 0,0133 0,42053 1 31,62 0,0104 0,50535 1 48,59 
Trolox 0,5 mM 
0,0113 0,70536 1 62,42 0,0110 0,29024 2 52,77 0,0124 0,35758 2 57,67 
0,0113 0,75425 1 66,75 0,0100 0,34210 2 68,42 0,0124 0,37345 2 60,23 
0,0113 0,72561 1 64,21 0,0096 0,35032 2 72,98 0,0095 0,42701 2 89,90 
Trolox 0,25 mM 
0,0120 0,90526 1 75,44 0,0095 0,39856 2 83,91 0,0103 0,54250 2 105,34 
0,0120 0,95230 1 79,36 0,0102 0,37532 2 73,59 0,0119 0,53048 2 89,16 
0,0120 0,91000 1 75,83 0,0100 0,38416 2 76,83 0,0125 0,49742 2 79,59 
BSA 
0,0144 0,81569 4 226,58 0,0110 0,43523 8 316,53 0,0106 0,49407 8 372,89 
0,0100 0,80536 4 322,14 0,0122 0,43737 8 286,80 0,0106 0,50446 8 380,73 
0,0122 0,82155 4 269,36 0,0106 0,47305 8 357,02 0,0106 0,52463 8 395,95 
a+BSA 
0,0093 0,46031 2 98,99 0,0105 0,34511 4 131,47 0,0133 0,47777 4 143,69 
0,0102 0,42731 2 83,79 0,0108 0,35543 4 131,64 0,0115 0,40982 4 142,55 
0,0100 0,48312 2 96,62 0,0125 0,40502 4 129,61 0,0126 0,45666 4 144,97 
2a+BSA 
0,0153 0,32680 1 21,36 0,0102 0,52105 1 51,08 
EMULSIONES CORTADAS 0,0153 0,32680 1 21,36 0,0120 0,58451 1 48,71 
0,0153 0,32680 1 21,36 0,0113 0,56983 1 50,43 
10a+BSA EMULSIONES CORTADAS EMULSIONES CORTADAS EMULSIONES CORTADAS 
Trolox 0,5 mM+BSA 
0,0113 0,72616 1 64,26 0,0122 0,99562 1 81,61 0,0118 0,47455 2 80,43 
0,0103 0,75262 1 73,07 0,0139 0,90253 1 64,93 0,0110 0,49206 2 89,47 
0,0099 0,76262 1 77,03 0,0115 1,00020 1 86,97 0,0113 0,43765 2 77,46 
Trolox 0,25 mM+BSA 
0,0120 0,91425 1 76,19 0,0107 0,29586 2 55,30 0,0113 0,33213 2 58,78 
0,0143 1,00160 1 70,04 0,0123 0,24409 2 39,69 0,0113 0,35334 2 62,54 
0,1080 0,99048 1 9,17 0,0115 0,23569 2 40,99 0,0152 0,32182 2 42,34 
Tabla C.11. Resultados de la evolución de peróxidos hasta t=13 días (ENSAYO 2 y 3) 
 
 




15 16 17 
MUESTRA P (g) A DIL A*DIL/P P (g) A DIL A*DIL/P P (g) A DIL A*DIL/P 
CONTROL 
0,0108 1,53200 10 1418,52 
EMULSIONES OXIDADAS EMULSIONES OXIDADAS 0,0119 1,48259 10 1245,87 
0,0106 1,29099 10 1217,92 
a 
0,0110 1,82956 10 1663,24 0,0110 1,82956 10 1663,24 
EMULSIONES OXIDADAS 0,0099 0,90665 10 915,81 0,0099 0,90665 10 915,81 
0,0110 0,79693 10 724,48 0,0107 0,99964 10 934,24 
2a 
0,0109 0,54640 2 100,26 0,0108 0,69560 2 128,81 0,0119 1,09062 2 183,30 
0,0111 0,40162 2 72,36 0,0116 0,50336 2 86,79 0,0125 0,89281 2 142,85 
0,0121 0,67069 2 110,86 0,0126 0,75253 2 119,45 0,0113 0,93141 2 164,85 
10a EMULSIONES CORTADAS EMULSIONES CORTADAS EMULSIONES CORTADAS 
Trolox 0,5 mM 
0,0116 0,55625 2 95,91 0,0125 0,60746 2 97,19 0,0156 0,95859 2 122,90 
0,0115 0,42346 2 73,65 0,0100 0,46934 2 93,87 0,0084 0,77562 2 184,67 
0,0113 0,45510 2 80,55 0,0124 0,48798 2 78,71 0,0140 0,76050 2 108,64 
Trolox 0,25 mM 
0,0105 1,00890 2 192,17 0,0101 0,49252 4 195,06 0,0077 0,65950 4 342,60 
0,0103 0,87281 2 169,48 0,0106 0,43638 4 164,67 0,0093 0,65077 4 279,90 
0,0106 0,97580 2 184,11 0,0100 0,40526 4 162,10 0,0100 0,64531 4 258,12 
BSA 
0,0094 0,67594 8 575,27 0,0120 0,71111 8 474,07 0,0115 0,89463 8 622,35 
0,0131 0,64909 8 396,39 0,0114 0,78347 8 549,80 0,0119 0,90411 8 607,80 
0,0120 0,62284 8 415,23 0,0110 0,72840 8 529,75 0,0120 0,93821 8 625,47 
a+BSA 
0,0121 0,59986 4 198,30 0,0112 0,66141 4 236,22 0,0093 0,77292 4 332,44 
0,0110 0,52914 4 192,41 0,0103 0,59039 4 229,28 0,0097 0,70266 4 289,76 
0,0106 0,65288 4 246,37 0,0113 0,75791 4 268,29 0,0131 0,81937 4 250,19 
2a+BSA EMULSIONES CORTADAS EMULSIONES CORTADAS EMULSIONES CORTADAS 
10a+BSA EMULSIONES CORTADAS EMULSIONES CORTADAS EMULSIONES CORTADAS 
Trolox 0,5 mM+BSA 
0,0121 0,58365 2 96,47 0,0103 0,76889 2 149,30 0,0177 0,82936 2 93,71 
0,0128 0,56736 2 88,65 0,0139 0,74805 2 107,63 0,0125 0,90520 2 144,83 
0,0112 0,59860 2 106,89 0,0126 0,73151 2 116,11 0,0126 0,85382 2 135,53 
Trolox 0,25 mM+BSA 
0,0126 0,63427 2 91,76 0,0124 0,86985 2 140,30 0,0114 0,93130 2 163,39 
0,0139 0,64172 2 92,33 0,0134 0,87065 2 129,95 0,0130 0,97892 2 150,60 
0,0115 0,65416 2 113,77 0,0128 0,87526 2 136,76 0,0124 0,95590 2 154,18 










19 21 23 
MUESTRA P (g) A DIL A*DIL/P P (g) A DIL A*DIL/P P (g) A DIL A*DIL/P 
CONTROL EMULSIONES OXIDADAS EMULSIONES OXIDADAS EMULSIONES OXIDADAS 
a EMULSIONES OXIDADAS EMULSIONES OXIDADAS EMULSIONES OXIDADAS 
2a 
0,0099 0,35689 4 144,20 0,0105 0,69298 4 263,99 0,0147 0,99560 4 270,91 
0,0100 0,45236 4 180,94 0,0085 0,66297 4 311,99 0,0132 1,04520 4 316,73 
0,0103 0,46589 4 180,93 0,0113 0,63776 4 225,76 0,0147 1,04028 4 283,07 
10a EMULSIONES CORTADAS EMULSIONES CORTADAS EMULSIONES CORTADAS 
Trolox 0,5 mM 
0,0098 0,36590 4 149,35 0,0127 0,79562 4 250,59 0,0115 0,54191 8 376,98 
0,0101 0,36580 4 144,87 0,0105 0,74126 4 282,38 0,0100 0,55110 8 440,88 
0,0107 0,38965 4 145,66 0,0110 0,74653 4 271,47 0,0087 0,65198 8 599,52 
Trolox 0,25 mM 
0,0115 0,50710 8 352,77 0,0127 0,95509 8 601,63 0,0097 0,66525 10 685,82 
0,0110 0,40553 8 294,93 0,0113 0,88026 8 623,19 0,0098 0,60526 10 617,61 
0,0108 0,45742 8 338,83 0,0115 0,85053 8 591,67 0,0098 0,69426 10 708,42 
BSA 
0,0102 0,64974 10 637,00 0,0107 0,70523 10 659,09 0,0110 0,99427 10 903,88 
0,0100 0,61825 10 618,25 0,0104 0,68839 10 661,91 0,0105 0,90770 10 864,48 
0,0098 0,57914 10 590,96 0,0103 0,72539 10 704,26 0,0115 1,19851 10 1042,19 
a+BSA 
0,0101 0,90520 4 358,50 
EMULSIONES CORTADAS EMULSIONES CORTADAS 0,0115 0,89562 4 311,52 
0,0110 0,92560 4 336,58 
2a+BSA EMULSIONES CORTADAS EMULSIONES CORTADAS EMULSIONES CORTADAS 
10a+BSA EMULSIONES CORTADAS EMULSIONES CORTADAS EMULSIONES CORTADAS 
Trolox 0,5 mM+BSA 
0,0137 0,58122 4 169,70 0,0118 0,85926 4 291,27 0,0100 0,39483 8 315,86 
0,0090 0,33895 4 150,64 0,0126 0,90479 4 287,23 0,0096 0,38731 8 322,76 
0,0116 0,34601 4 119,31 0,0115 0,87592 4 304,67 0,0103 0,37960 8 294,84 
Trolox 0,25 mM+BSA 
0,0110 0,45596 4 165,80 0,0103 0,95926 4 372,53 0,0096 0,47952 8 399,60 
0,0120 0,35134 4 117,11 0,0103 0,96586 4 375,09 0,0080 0,45199 8 451,99 
0,0116 0,99733 4 343,91 0,0104 1,01639 4 390,92 0,0082 0,49793 8 485,79 








26 27 29 
MUESTRA P (g) A DIL A*DIL/P P (g) A DIL A*DIL/P P (g) A DIL A*DIL/P 
CONTROL EMULSIONES OXIDADAS EMULSIONES OXIDADAS EMULSIONES OXIDADAS 
a EMULSIONES OXIDADAS EMULSIONES OXIDADAS EMULSIONES OXIDADAS 
2a 
0,0110 0,46596 8 338,88 0,0138 0,66590 8 386,03 0,0138 0,96580 8 559,88 
0,0103 0,40533 8 314,82 0,0118 0,60523 8 410,33 0,0111 0,85625 8 617,12 
0,0147 0,43256 8 235,41 0,0121 0,62350 8 412,23 0,0149 0,99560 8 534,55 
10a EMULSIONES CORTADAS EMULSIONES CORTADAS EMULSIONES CORTADAS 
Trolox 0,5 mM 
0,0105 0,90535 8 689,79 0,0100 0,56230 10 562,30 0,0100 0,99586 10 995,86 
0,0115 0,92856 8 645,95 0,0090 0,60732 10 674,80 0,0114 0,98560 10 864,56 
0,0117 0,90623 8 619,64 0,0095 0,59115 10 622,26 0,0102 1,01079 10 990,97 
Trolox 0,25 mM 
0,0102 0,89562 10 878,06 
EMULSIONES OXIDADAS EMULSIONES OXIDADAS 0,0096 0,90523 10 942,95 
0,0105 0,92050 10 876,67 
BSA EMULSIONES OXIDADAS EMULSIONES OXIDADAS EMULSIONES OXIDADAS 
a+BSA EMULSIONES CORTADAS EMULSIONES CORTADAS EMULSIONES CORTADAS 
2a+BSA EMULSIONES CORTADAS EMULSIONES CORTADAS EMULSIONES CORTADAS 
10a+BSA EMULSIONES CORTADAS EMULSIONES CORTADAS EMULSIONES CORTADAS 
Trolox 0,5 mM+BSA 
0,0093 0,48044 8 413,28 0,0112 0,50699 8 362,14 0,0117 0,57340 8 392,07 
0,0089 0,45305 8 407,23 0,0089 0,50762 8 456,29 0,0111 0,59279 8 427,24 
0,0161 0,43085 8 214,09 0,0103 0,49081 8 381,21 0,0120 0,60236 8 401,57 
Trolox 0,25 mM+BSA 
0,0117 0,88458 8 604,84 0,0098 0,49369 10 503,77 0,0106 0,65895 10 621,65 
0,0124 0,86543 8 558,34 0,0085 0,52762 10 620,73 0,0104 0,64026 10 615,63 
0,0115 0,87937 8 611,73 0,0100 0,50256 10 502,56 0,0117 0,72562 10 620,19 








30 33 34 
MUESTRA P (g) A DIL A*DIL/P P (g) A DIL A*DIL/P P (g) A DIL A*DIL/P 
CONTROL EMULSIONES OXIDADAS EMULSIONES OXIDADAS EMULSIONES OXIDADAS 
a EMULSIONES OXIDADAS EMULSIONES OXIDADAS EMULSIONES OXIDADAS 
2a 
0,0105 0,65625 10 625,00 0,0103 1,24420 10 1207,96 
EMULSIONES OXIDADAS 0,0119 0,55623 10 467,42 0,0108 1,02300 10 947,22 
0,0102 0,59255 10 580,93 0,0100 1,02325 10 1023,25 
10a EMULSIONES CORTADAS EMULSIONES CORTADAS EMULSIONES CORTADAS 
Trolox 0,5 mM EMULSIONES OXIDADAS EMULSIONES OXIDADAS EMULSIONES OXIDADAS 
Trolox 0,25 mM EMULSIONES OXIDADAS EMULSIONES OXIDADAS EMULSIONES OXIDADAS 
BSA EMULSIONES OXIDADAS EMULSIONES OXIDADAS EMULSIONES OXIDADAS 
a+BSA EMULSIONES CORTADAS EMULSIONES CORTADAS EMULSIONES CORTADAS 
2a+BSA EMULSIONES CORTADAS EMULSIONES CORTADAS EMULSIONES CORTADAS 
10a+BSA EMULSIONES CORTADAS EMULSIONES CORTADAS EMULSIONES CORTADAS 
Trolox 0,5 mM+BSA 
0,0120 0,62647 8 417,65 0,0095 0,42560 10 448,00 0,0105 0,53774 10 512,13 
0,0112 0,61353 8 438,24 0,0103 0,45196 10 438,80 0,0111 0,55212 10 497,41 
0,0117 0,65844 8 450,22 0,0112 0,49365 10 440,76 0,0125 0,55957 10 447,65 
Trolox 0,25 mM+BSA 
0,0108 0,75230 10 696,57 0,0100 1,2322 10 1232,15 
EMULSIONES OXIDADAS 0,0107 0,78550 10 734,11 0,0098 1,0235 10 1044,39 
0,0117 1,10550 10 944,87 0,0117 1,10550 10 944,87 









35 36 37 
MUESTRA P (g) A DIL A*DIL/P P (g) A DIL A*DIL/P P (g) A DIL A*DIL/P 
CONTROL EMULSIONES OXIDADAS EMULSIONES OXIDADAS EMULSIONES OXIDADAS 
a EMULSIONES OXIDADAS EMULSIONES OXIDADAS EMULSIONES OXIDADAS 
2a EMULSIONES OXIDADAS EMULSIONES OXIDADAS EMULSIONES OXIDADAS 
10a EMULSIONES CORTADAS EMULSIONES CORTADAS EMULSIONES CORTADAS 
Trolox 0,5 mM EMULSIONES OXIDADAS EMULSIONES OXIDADAS EMULSIONES OXIDADAS 
Trolox 0,25 mM EMULSIONES OXIDADAS EMULSIONES OXIDADAS EMULSIONES OXIDADAS 
BSA EMULSIONES OXIDADAS EMULSIONES OXIDADAS EMULSIONES OXIDADAS 
a+BSA EMULSIONES CORTADAS EMULSIONES CORTADAS EMULSIONES CORTADAS 
2a+BSA EMULSIONES CORTADAS EMULSIONES CORTADAS EMULSIONES CORTADAS 
10a+BSA EMULSIONES CORTADAS EMULSIONES CORTADAS EMULSIONES CORTADAS 
Trolox 0,5 mM+BSA 
0,0100 0,65315 10 653,15 0,0102 0,76500 10 750,00 0,0100 0,89325 10 893,25 
0,0102 0,64521 10 632,56 0,0109 0,75212 10 690,02 0,0102 0,85037 10 833,70 
0,0115 0,62365 10 542,30 0,0110 0,80369 10 730,63 0,0109 0,94989 10 871,45 
Trolox 0,25 mM+BSA EMULSIONES OXIDADAS EMULSIONES OXIDADAS EMULSIONES OXIDADAS 
Tabla C.16. Resultados de la evolución de peróxidos hasta t=37 días (ENSAYO 2 y 3) 
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C.4. EVOLUCIÓN DEL pH 
Tiempo (h) 
MUESTRA 0 72 96 120 144 168 240 264 288 312 
CONTROL 5,89 5,76 5,48 5,39 5,30 5,16 3,73 3,48 3,43 3,27 
Extracto con EtOH 40% 4,80 5,95 6,04 5,67 5,89 5,90 5,25 5,04 5,11 3,96 
Extracto con H2O 100% 4,65 5,96 6,00 6,04 6,20 6,07 4,04 3,55 2,75   
Extracto con Ac 40% 5,32 6,08 6,28 6,17 6,37 6,17 6,20 6,32 6,29 6,25 
Trolox 0,5 mM 6,59 6,22 6,04 6,06 6,03 6,27 5,95 5,81 5,85 5,57 
Trolox 0,25 mM 6,65 6,51 6,36 6,49 6,32 6,18 4,46 3,94 3,49 3,32 

























MUESTRA VIAL 0 192 240 288 312 384 456 504 552 624 648 696 720 792 
CONTROL 
1 5,27 4,30 3,51 2,86 3,06 2,87                 
2 5,30 4,50 3,65 3,01 3,12 2,95                 
3 5,24 4,65 3,66 3,07 3,12 2,93                 
Media   5,27 4,48 3,61 2,98 3,10 2,92                 
Desv. Est   0,03 0,18 0,08 0,11 0,03 0,04                 
a 
4 4,69 4,08 4,22 2,84 2,95 2,68                 
5 4,71 4,92 3,90 3,13 3,00 3,01                 
6 4,67 4,31 4,05 3,04 3,00 2,98                 
Media   4,69 4,44 4,06 3,00 2,98 2,89                 
Desv. Est   0,02 0,43 0,16 0,15 0,03 0,18                 
2a 
7 4,50 5,99 5,57 5,43 5,42 5,37 5,07 4,41 3,55 3,41 3,45       
8 4,60 6,00 5,60 5,41 5,40 5,15 4,00 3,63 3,59 3,28 3,29 2,91 3,21 3,48 
9 4,55 5,60 5,59 5,56 5,41 5,49 4,69 4,02 3,60 3,39 3,37 3,07 3,17 3,37 
Media   4,55 5,86 5,59 5,47 5,41 5,34 4,59 4,02 3,58 3,36 3,37 2,99 3,19 3,43 
Desv. Est   0,05 0,23 0,02 0,08 0,01 0,17 0,54 0,39 0,03 0,07 0,08 0,11 0,03 0,08 
10a 
10 4,33 4,60 4,79 4,79 4,90                   
11 4,51 4,97 4,82 4,85 4,98 5,20                 
12 4,29 4,95 4,70 5,41 5,65 6,11 6,08 6,08 6,18           
Media   4,38 4,84 4,77 5,02 5,18 5,66 6,08 6,08 6,18           
Desv. Est   0,12 0,21 0,06 0,34 0,41 3,30 0,00 0,00 0,00           
Trolox 0,5 mM 
13 6,58 6,12 5,61 5,57 5,75 5,59 4,85 3,98 3,39 3,16 3,06 2,81     
14 6,52 6,40 5,73 5,90 5,85 5,65 5,20 5,01 4,49 3,73 3,57 3,22     
15 6,60 6,42 5,81 5,79 5,70 5,60 5,39 5,13 4,50 3,68 3,55 3,14     
Media   6,57 6,31 5,72 5,75 5,77 5,61 5,15 4,71 4,13 3,52 3,39 3,06     
Desv. Est   0,04 0,17 0,10 0,17 0,08 0,03 0,27 0,63 0,64 0,32 0,29 0,22     
Trolox 0,25 mM 
16 6,94 6,12 5,66 5,20 5,57 4,50 3,28 3,09 2,85           
17 6,99 6,30 5,57 5,11 5,33 4,76 3,87 3,59 3,01           
18 6,91 6,05 5,62 5,24 5,06 4,70 3,55 3,31             
Media   6,95 6,16 5,62 5,18 5,32 4,65 3,57 3,33 1,95           
Desv. Est   0,04 0,13 0,05 0,07 0,26 0,14 0,30 0,25 0,11           
BSA 
19 7,15 6,52 5,59 4,10 3,55 3,18 2,91 2,88 2,83 2,80 2,69 2,61 2,59 2,59 
20 7,00 6,50 5,51 4,82 4,17 3,43 3,08 3,03 2,89 2,97 2,90 2,80 2,63 2,56 
21 7,33 6,49 5,62 3,83 3,62 3,18 2,89 2,88 2,86 2,85 2,84 2,60 2,66 2,48 
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Media   7,16 6,50 5,57 4,25 3,78 3,26 2,96 2,93 2,86 2,87 2,81 2,67 2,63 2,54 
Desv. Est   0,17 0,02 0,06 0,51 0,34 0,14 0,10 0,09 0,03 0,09 0,11 0,11 0,04 0,06 
a+BSA 
22 5,80 5,64 5,42 5,31 5,12 4,97 4,06               
23 5,77 5,60 5,49 5,46 5,27 5,16 4,76 4,24 4,11 3,85 3,74       
24 5,81 5,69 5,45 5,42 5,31 5,17 5,23 4,80 4,30 4,13 4,05       
Media   5,79 5,64 5,45 5,40 5,23 5,10 4,68 4,52 4,21 3,99 3,90       
Desv. Est   0,02 0,05 0,04 0,08 0,10 0,11 0,59 0,40 0,13 0,20 0,22       
2a+BSA 
25 5,57 5,71 5,64 5,49 5,62 5,18                 
26 5,51 5,73 5,60 5,69 5,24                   
27 5,60 5,75 5,68 5,66 5,42 5,56 5,27 4,35 3,71 3,53 3,54       
Media   5,56 5,73 5,64 5,61 5,43 5,37 5,27 4,35 3,71 3,53 3,54       
Desv. Est   0,05 0,02 0,04 0,11 0,19 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00       
Trolox 0,5 mM+BSA 
31 6,27 6,23 6,19 6,09 5,90 6,02 5,61 5,64 5,28 5,18 5,13 4,46 4,22 3,38 
32 6,30 6,20 6,15 6,03 6,10 6,15 5,81 5,93 5,69 5,45 5,34 4,52 4,10 3,35 
33 6,25 6,19 6,20 6,01 5,97 5,99 5,70 5,69 5,30 5,22 5,17 4,68 4,68 4,30 
Media   6,27 6,21 6,18 6,04 5,99 6,05 5,71 5,75 5,42 5,28 5,21 4,55 4,33 3,68 
Desv. Est   0,03 0,02 0,03 0,04 0,10 0,09 0,10 0,16 0,23 0,15 0,11 0,11 0,31 0,54 
Trolox 0,25 mM+BSA 
34 6,60 6,25 6,17 5,87 5,73 5,67 5,09 4,79 4,40 3,63 3,39 3,08 3,08 2,71 
35 6,50 6,20 6,20 6,05 5,85 5,86 5,49 5,51 5,30 4,18 3,96 3,43 3,43 3,00 
36 6,70 6,27 6,22 5,99 5,90 5,93 5,62 5,39 4,90 3,77 3,65       
Media   6,60 6,24 6,20 5,97 5,83 5,82 5,40 5,23 4,87 3,86 3,67 3,26 3,26 2,86 
Desv. Est   0,10 0,04 0,03 0,09 0,09 0,13 0,28 0,39 0,45 0,29 0,29 0,25 0,25 0,21 
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C.5. VALOR DE P-ANISIDINA 
t=7 días 
MUESTRA VIAL P ABSo ABSf p-An MEDIA DESVEST 
CONTROL 
1 0,0510 0 0,6754 39,73 
38,58 1,65 2 0,0495 0 0,6054 36,69 
3 0,0500 0 0,6554 39,33 
a 
4 0,0493 0 0,5009 30,48 
31,85 1,32 5 0,0499 0 0,5509 33,12 
6 0,0501 0 0,5333 31,93 
2a 
7 0,0502 0 0,1208 7,22 
7,92 0,87 8 0,0510 0 0,1512 8,90 
9 0,0513 0 0,1305 7,63 
10a 
10 0,0498 0 0,1489 8,97 7,69 1,15 
11 0,0480 0 0,1078 6,74 
  
12 0,0512 0 0,1254 7,35 
  
Trolox 0,5 mM 
13 0,0522 0 0,2532 14,55 
13,99 0,73 14 0,0504 0 0,2396 14,26 
15 0,0511 0 0,2242 13,16 
Trolox 0,25 mM 
16 0,0512 0 0,2101 12,31 
13,01 1,16 17 0,0509 0 0,2099 12,37 
18 0,0500 0 0,2391 14,34 
BSA 
19 0,0497 0,0012 0,3524 21,21 
21,36 1,42 20 0,0490 0,0014 0,3282 20,02 
21 0,0501 0,0011 0,3824 22,84 
a+BSA 
22 0,0509 0,0307 0,2523 13,36 
13,29 0,11 23 0,0500 0,0307 0,2479 13,34 
24 0,0511 0,0307 0,2499 13,17 
2a+BSA 
25 0,0475 0,0981 0,2307 9,41 
13,49 3,69 26 0,0497 0,0160 0,2879 16,57 
27 0,0499 0,0598 0,2909 14,49 
Trolox 0,5 mM+BSA 
31 0,0535 0 0,1507 8,45 
10,02 1,61 32 0,0501 0 0,1951 11,67 
33 0,0498 0 0,1650 9,94 
Trolox 0,25 mM+BSA 
34 0,0550 0 0,1543 8,42 
9,24 1,16 35 0,0498 0 0,1754 10,57 
36 0,0506 0 0,1476 8,75 
Tabla C.19. Resultados del método del valor de p-anisidina a t=7 días 





MUESTRA VIAL P ABSo ABSf p-An MEDIA DESVEST 
2a 
7 0,0482 0 0,3040 18,92 
21,12 1,92 8 0,0506 0 0,3711 21,99 
9 0,0536 0 0,4009 22,45 
Trolox 0,5 mM 
13 0,0494 0 0,2305 14,01 
17,62 3,13 14 0,0504 0 0,3270 19,48 
15 0,0503 0 0,3251 19,38 
Trolox 0,25 mM 
16 0,0529 0 0,6479 36,78 
35,42 1,32 17 0,0493 0 0,5610 34,15 
18 0,0503 0 0,5927 35,33 
BSA 
19 0,0529 0,0012 0,7222 40,92 
45,14 3,68 20 0,0501 0,0092 0,8038 47,68 
21 0,0500 0,0120 0,7903 46,83 
a+BSA 
22 0,0498 0,0307 0,6657 38,57 
36,43 3,49 23 0,0502 0,0131 0,6528 38,33 
24 0,0500 0,0910 0,6159 32,40 
Trolox 0,5 mM+BSA 
31 0,0514 0 0,2932 17,13 
15,56 1,37 32 0,0491 0 0,2391 14,60 
33 0,0503 0 0,2507 14,95 
Trolox 0,25 mM+BSA 
34 0,0503 0 0,4506 26,88 
25,94 1,19 35 0,0490 0 0,4021 24,60 
36 0,0502 0 0,4409 26,33 
Tabla C.20. Resultados del método del valor de p-anisidina a t=19 días 
